
  

Verkorte handleiding voor de bepaling van Kalium, 
Natrium, Creatinine en Magnesium in urine

Lees eerst de “Handleiding 
Medimate Minilab goed door.

Voorbereiding

1

Zet de benodigdheden klaar (multireader, 
adapter, lab-chip, urinecontainer, 
buffercontainer, drupppelpipet).

15 oC

28 oC

Zorg dat de ruimte en benodigdheden 
15-28 graden zijn en op temperatuur 
zijn gekomen.

Controleer de houdbaarheid
van de lab-chip en de 
buffercontainer.

2 3

64

Sluit de meter aan op het stopcontact 
met behulp van de adapter.

Voeg urine toe aan de buffercontainer 
tot bij de pijl (tussen de streepjes) en 
kantel de beker met dop driemaal. 

Zet de meter aan met de aan/uit-
knop. Het hoofdmenu wordt 
zichtbaar in enkele seconden.
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Selecteer met de pijltjestoetsen “meting 
uitvoeren” en druk op “ok”.

De instructies voor het uitvoeren van de 
meting verschijnen op het scherm. 

Open de lab-chip en verwijder het afsluitlipje.

Gebruik de druppelpipet 
om de urine uit de 
buffercontainer te nemen.

Sluit de Lab-Chip en tik 2x met 
de Lab-Chip op het tafelblad. 
Let op! Tik recht naar beneden.

Meting uitvoeren

Steek de lab-Chip in de meter en druk 
goed aan. De analyse start dan vanzelf.

De analyse duurt ±9 minuten. De uitslag verschijnt op het scherm.

Breng de druppel aan op 
de lab-chip.

Zorg ervoor dat de vulopening goed gevuld is. Breng 
extra urine aan als de urinedruppel niet goed is 
aangebracht.
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De gebruikte lab-chip 
bewaren om te recyclen.
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